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Termék Kézi pumpa 

  
Kiállítva Holmatro részére 

  
Védjegy Holmatro 

  
Modell / Típus / Sorozat Modell jelzés PA; az azt követő 09, vagy 18; az azt 

követő F, vagy H; az azt követő 2; az azt követő C; 
esetleg az azt követő ST jelzések. 

 
  

Osztályba sorolás: nem áll rendelkezésre 
  

Nyomás érték (üzemi nyomás) 720 bar (10,443 psi = font/négyzethüvelyk) 
  

Vizsgáló laboratórium: UL LLC  
333 Pfingsten Rd. 
Northbrook, IL 60062 
Egyesült Államok 

  
Szabvány:  EN 13204:2016 

 
Következtetés: A vizsgált kézi pumpák, modell jelzés PA; az azt követő 09, vagy 

18; az azt követő F, vagy H; az azt követő 2; az azt követő C; 
esetleg az azt követő ST jelzések, megfelelnek az  
EN 13204 szabvány szerinti előírásoknak. A teljes értékelési 
részleteket lásd az A10873-D13-ENEC-Oroginal számú 
jelentésben. 

 
 
Készítette Ellenőrizte 

Mike Simler Chris James 
Mike Simler Chris James 
vezető projekt mérnök főmérnök 
Michael.E.Simler@ul.com Christopher.James@ul.com  
(847) 664-3495 (919) 549-1499 

 

mailto:Michael.E.Simler@ul.com
mailto:Christopher.James@ul.com

